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Объектом исследования является (ются) системы и методы получения модельных и 
тестовых ЭКГ сигналов
Цель работы – разработка экспериментального программно-аппаратного 
комплекса для получения электрических сигналов моделирующих электрокардиограмму 
человека
В процессе исследования проводились литературный обзор, выбор математической 
модели формирования ЭКГ сигнала, разработка структурной и принципиальной схем прибора, 
разработка программного обеспечения.
В результате исследования Выбран и проанализирован способ получения 
модельного ЭКГ сигнала, проведена разработка структурной и принципиальной схем 
устройства, написана программ формирования сигнала ЭКГ на ПК, написана программа 
управления микроконтроллером для вывода сигнала ЭКГ на ЦАП.
Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: Устройство включает:программную часть, выполненную на база ПК, 
позволяющую по заданной математической модели формировать необходимую форму ЭКГ 
сигнала и аппаратную часть, формирующую электрический сигнал заданной формы, Связь ПК 
с блоком формирования ЭКГ сигнала осуществляется через порт RS232.
Степень внедрения: лабораторный макет
Область применения: медицинские клинические учреждения (для поверки 
электрокардиографов), медицинские учебные учреждения (для обучения специалистов)
Экономическая эффективность/значимость работы расширение функциональных 
возможностей устройства, а также сокращение времени проведения исследований снижает 
стоимость разработки и делает ее привлекательной с экономической точки зрения среди 
конкурентов
В будущем планируется дальнейшее макетирование и апробация устройства
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Введение
Биоэлектрические процессы в организме являются источником 
диагностической информации о состоянии и деятельности тканей и органов. 
Регистрация потенциалов, возникающих на поверхности тела, может 
производиться длительно и многократно без каких-либо болезненных ощущений 
или вредного воздействия на организм. Это важное достоинство, наряду с 
большой информативностью, явилось одной из причин широкого 
распространения биоэлектрических методов исследования, которые 
используются во всех областях медицинской науки и практики: кардиологии, 
невропатологии, психиатрии, хирургии и т.д.
Современная диагностика сердечных заболеваний не может обойтись без 
электрокардиографического исследования, представляющего собой анализ 
зарегистрированной кривой изменения биопотенциалов сердца. 
Электрокардиограф является прибором, предназначенным для измерения 
напряжений и временных интервалов в виде электрокардиограммы. 
С помощью электрокардиографа, записывающего на бумажном или любом 
другом носители кривую, которая представляет собой разность  
биоэлектрических потенциалов работающего сердца, можно сделать вывод о 
процессах, протекающих в сердце. Форма и количественный состав компонент 
электрокардиограммы позволяют диагностировать сердечную деятельность. 
Для повышения точности электрокардиограммы необходимо 
периодически поверять и настраивать электрокардиограф (ЭК). При поверке 
электрокардиографа, главным является определение метрологических 
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характеристик. Для подобных задач используют стандартные тестовые сигналы. 
Задача использования тестовых сигналов, моделирующих электрические 
сигналы биологического происхождения, актуальна и при разработке устройств 
регистрации и анализа данных с биологических объектов, с целью проверки и 
отладки работы их отдельных функциональных частей и блоков. 
При обучении медицинских специалистов в области электрокардиографии 
также важно иметь примеры записей электрокардиограмм различной формы 
соответствующих тем или иным патологическим состояниям. Конечно, в этих 
целях существуют соответствующие базы данных сигналов, однако возможность 
смоделировать нужную форму и характеристику сигнала остается актуальной. 
Существующая коммерческая аппаратура для получения сигналов для 
поверки электронных медицинских устройств является достаточно дорогой и 
зачастую не обладает достаточными функциональными характеристиками с 
целью ее использования в исследовательских целях. 
Таким образом, целью данной работы является разработка прибора для 
имитации электрокардиограммы. Для осуществления этой цели перед нами 




Электрокардиограмма -это процесс записи электрической активности 
сердца в течение определенного периода времени с использованием электродов, 
помещенных на коже. Эти электроды обнаружить крошечные электрические 
изменения на коже, которые возникают из электрофизиологических паттерна 
сердечной мышцы в деполяризующих во время каждого сердцебиения. Это 
очень часто выполняется тест кардиология.
Электрокардиограмма представляет собой сложную кривую с 
соответственно петлями пять зубов P, Q, R, S, T и три интервала нулевого 
потенциала. Для любого выбранного времени и направления электрического 
вектора интегрального блока сердца имеют определенное значение, но проекция 
этого вектора на трех различных втягивания. Таким образом, ЭКГ I, II и III в 
отведениях имеют различную амплитуду и конфигурацию подобных зубцов. 
Однако, три отведения не дают полную информацию о работе сердца. Таким 
образом, современная кардиология использует 12 стандартных отведений и ряд 
специальных.
То, что врач видит на ЭКГ? Каждая ячейка миокарда представляет собой 
небольшой электрический генератор, который заряжается и разряжается при 
прохождении волны возбуждения. ЭКГ является отражением общей работы этих 
генераторов и показывает процессы распространения электрического импульса 
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в сердце. Простейшая базовая модель формирования ЭКГ сигнала в 3х 
стандартных отведениях предложена Эйнтховеным. 
Однако модель формирования ЭКГ сигнала предложенная Эйнтховеном не 
является строгой. У неё есть ряд допущений:
1) тело не является однородным проводящая среда, кровь, лимфа, 
кровеносные сосуды, мышцы и другие ткани имеют разные проводимостей. 
Кроме того, проводимость изменяется со временем, например, во время вдоха и 
выдоха;
2) не представляется возможным точно описать изменение  сердца E
толькоизменить время точечного диполя;
3) вектор ,вращающийся, создает сложную объемную фигуру, а не только E
одну плоскость проекции, а его запуск может быть смещен.
Тем не менее, медицинские данные свидетельствуют о том, что эти 
недостатки не столь существенны. Модель Эйнтховена успешно используется в 
электрокардиографии.
Исследователями разработаны более точные мультиполная модель сердца, 
которая принимает во внимание тот факт, что сердце имеет конечный размер. В 
основе этой модели она представлена не одним, а многими диполей.
Как правило, электрические импульсы генерируются автоматически в 
небольшой группе клеток, расположенных в предсердиях и называется 
синусового узла. Таким образом, нормальный ритм сердца называется 
синусовым. Когда электрический импульс, возникающий в синусовом узле, 
проходит через предсердия электрокардиограммы появляется зубец P. 
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Дальнейший импульс через атриовентрикулярный (AV) узел в желудочки 
распространяется вдоль блока луча ветви. AV узел клетки имеют более низкую 
скорость, и, следовательно, зуба между Р и комплекса, отражающего 
желудочковой стимуляции, существует разрыв. Расстояние от начала зубца Р до 
начала волны Q называется PQ интервал.
Он отражает проведение между предсердиями и желудочками, а нормаль 
0,12-0,20 сек. Затем электрический импульс распространяется вдоль проводящей 
системы сердца, состоящей из правой и левой ног пачкой своих и волокон 
Пуркинье, справа и левого желудочка ткани. ЭКГ регистрируется несколькими 
отрицательными и положительными зубцами, которые называются QRS 
комплекс. Как правило, это до длительности 0, 09 сек.
Кроме того, кривая сглаживает еще раз, или, как говорят врачи, на контуре. 
Затем, в конце восстановления исходного электрической активности, 
называемый реполяризация, что отражается в виде зубца Т, а иногда и сердца с 
последующим небольшой волной методом У. называется интервалом QT из Q 
волны до волны Т начать дистанцию. Он отражает так называемый 
электрический сокращение желудочков. В соответствии с этим, врач может 
судить продолжительность фазы возбуждения, а также уменьшить 
реполяризации желудочков.
ЭКГ является ценным диагностическим инструментом. Потому что можно 
оценить источник сигнала (так называемый водитель) ритма, систолическое, 
частота регулярность. Все это имеет важное значение для диагностики 
различных аритмий. Для различных временных интервалов на пике ЭКГ и 
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длительности сердечной проводимости можно увидеть, чтобы изменить. 
Измените последнюю часть желудочков комплексов (ST интервальных и зубца 
Т) позволяет врачам определить сердца (заболевание крови) в присутствии или 
отсутствии ишемических изменений. Следует помнить, электрокардиограмма, 
взятый в отдельности, не всегда обнаружить инфаркты ишемические изменения.
Важным показателем является амплитуда зубцов ЭКГ. Увеличить это 
показывает гипертрофии соответствующих отделов сердца, которая 
наблюдается при некоторых заболеваниях сердца и гипертонии.
Векторэлектрокардиография (ВЭКГ) – это метод, который позволяет 
судить об изменении ИЭВСв пространстве. И представляет записать сложной 
пространственной проекции кривой, описываемой концом вектора во E
фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскости [2].
Электронные устройства подобные осциллографу используется для 
получения картины перемещения вектора электрокардиограммы. Например, на 
горизонтальных отклоняющие пластины осциллографа подается разность 
потенциалов I отведения, и вертикальные отклоняющие пластины - напряжение 
подается разность потенциалов II отведения. Таким образом, получается 
проекция вектора на фронтальную плоскость. Для проекций на других 
плоскостях используют различные электроды, в частности электроды, 
приложенных к спине вблизи угла лопасти левого плеча. Различные электроды 
позволяют позиционировать получать ВЭКГ в разных плоскостях.
ЭКГ регистрируются на разных скоростях. Как правило, скорость 
движения бумаги 25 мм / сек. С 1 мм кривой 0,04 секунды. Иногда для более 
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высокой скорости записи, используя 50, и даже 100 мм / сек. При длительной 
записи ЭКГ для экономии бумаги, использовать более низкую скорость - от 2,5 
до 10 мм / сек.
ЭКГ сигнал содержит спектр гармоник в основном содержит частоты в 
диапазоне 0-100 Гц (Простая синусоида, которая, согласно теореме Фурье, 
можно разложить на композитной колебания) [1].
1.2 Элементы электрокардиограммы
Электрокардиограмма представляет собой сложную кривую с, 
соответственно петлям, пятью зубцами Р, Q, R, S, Т и тремя интервалами 
нулевого потенциала. Для любого выбранного момента времени направление и 
модуль интегрального электрического вектора сердца имеют определенную 
величину, но проекции этого вектора на три отведения различны. Поэтому ЭКГ 
в I, во II и в III отведениях имеют разные амплитуды и конфигурации 
одноименных зубцов.
На типичной ЭКГ здорового человека видны три волны(зубца) 
направленные вверх - волны P, R, T, и два зуба направлены вниз - Q, S (рис. 1)
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Рис. 1.1-нормальная электрокардиограмма
Временные и вольтажные характеристики зубцов, являются 
диагностическими критериями. Учитывая, что ЭКГ является графиком 
соотношения системы вольтаж-время, все элементы ЭКГ имеют две важнейшие 
характеристики: продолжительность (в секундах) и/или вольтаж (в mV, 
милливольт или миллиметрах).
Таблица 1.1 Параметры ЭКГ в норме
Элемент Продолжительность(с) Амплитуда(мм)
P 0.06 – 0.1 0.05 – 2.5
Q < 0.03 < ¼ R
R 0.03 – 0.04 до 20 (V5, V6 до 26)
S 0.03 < 8 (I, II), <25 (V1)
T 0.16 < ½ -1/3 R (II до ¼)
U 0.06 – 0.16 2-3
P-Q 0.12 – 0.2
Q-T 0.35 – 0.42
R-R 0.75 – 1.0
S-T 0.02 – 0.12
QRS 0.06 – 0.1
Элементы ЭКГ и работа сердца
• Зубец P отображает процесс охвата возбуждением миокарда предсердий
• Комплекс QRST — электрическую систолу желудочков,
• Сегмент ST и зубец T отражают процессы реполяризации миокарда 
желудочков.
Процесс реполяризации - фаза, в течение которого восстанавливается 
исходный покоя мембранный потенциал клеток после прохождения через него 
потенциала действия. Во время прохождения импульса происходит временное 
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изменение молекулярной структуры мембраны, в которой ионы могут свободно 
проходить через него. Во время ионов реполяризации диффундируют в обратном 
направлении, чтобы восстановить первоначальный электрический заряд 
мембраны, после чего клетка готова к дальнейшему электрической активности 
[3].
1.3. Приборы и методы поверки кардиографов
1.3.1. Нормативные документы
Ранее действующий ГОСТ 19687-89 "Приборы для измерения 
биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и 
методы испытаний" распространяелся на аналоговые приборы для измерения и 
регистрации биоэлектрических потенциалов сердца и устанавливал стандартные 
тестовые сигналы для проведения поверки электрокардиографов. Однако эти 
сигналы  не позволяют полноценно тестировать и калибровать цифровые 
электрокардиографы (ЭК). Например, при использовании сигнала 
гармонической формы с частотой больше 10% частоты дискретизации сигналов 
ЭК приходится сталкиваться с эффектом "визуального биения" амплитуды 
оцифрованного сигнала, что затрудняет точное измерение его амплитудных 
характеристик.
Разрабатываемый Международной Электротехнической Комиссией 
документ стандарта на современные ЭК рекомендует методы испытаний, 
основанные на тестовых сигналах, имитирующих электрическую активность 
сердца. Применение таких сигналов обусловлено следующими причинами:
1. Невозможностью провести определение параметров цифровых ЭК с помощью 
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методов испытаний, применяющие сигналы гармонической, прямоугольной 
формы и йх смеси в качестве тестовых сигналов.
2. Необходимостью в определении точности оценок длительностей и амплитуд 
элементов электрокардиограммы (ЭКГ), устойчивости к различным шумам и 
артефактам измерительных алгоритмов, построение которых основано на 
априорных знаниях структуры ЭКГ.
3. Необходимостью определения чувствительности и специфичности 
алгоритмов постановки диагностических заключений с целью сопоставления 
результатов обследований пациента, полученных на разных ЭК.
В качестве тестовых сигналов могут применяться заранее классифицированные 
реальные или синтезированные электрокардиосигналы (ЭКС), которые 
воспроизводятся генераторами сигналов специальных форм - имитаторами ЭКС.
При поверке электрокардиографа, главным является определение 
метрологических характеристик. На данный момент документ ГОСТР 50.2.009—
2011 “Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. 
Методика поверки” является, регламентирующим поверку ЭКГ, но данный 
документ имеет статус рекомендаций, а поэтому отклонения от предписаний в 
нем возможно. Любой электрокардиограф (ЭКГ) обладает набором 
метрологических характеристик параметры, ГОСТР 50.2.009—2011 
регламентирует требования к четырнадцати из них:
1) диапазон входных напряжений (мВ);
2) относительная погрешность измерения напряжения (%);
3) амплитудная нелинейность каналов (%);
21
4) входной импеданс (МОм);
5) коэффициент ослабления синфазных сигналов (дб);
6) чувствительность (мм/мВ);
7) относительная погрешность установки чувствительности (%);
8) эффективная ширина записи (изображения) канала (мм);
9) скорость движения носителя записи (скорость развертки)(мм/с);
10) относительная погрешность установки скорости движения носителя 
записи (скорости развертки) (%);
11) напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу (мкВ);
12) постоянная времени (с);
13) неравномерность амплитудно-частотной характеристики каналов (%);
14) относительная погрешность измерения интервалов времени(%).
Международная Электротехническая Комиссия (МЭК) вводит еще три понятия 
метрологических характеристик ЭКГ:
1) частота дискретизации (Гц);
2) уровень квантования сигналов (мкВ/МЗР);
3) точность интерпретации ЭКГ.
МЭК рекомендует выбор частоты дискретизации равной 500 Гц, а 
уровень квантования 5 мкВ/МЗР. Точность интерпретации ЭКГ правильно будет 
разделить на два параметра:
1) точность и устойчивость распознавания элементов ЭКГ;
2) адекватность автоматической постановки диагностических заключений.
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При поверке, подав на ЭКГ смоделированный сигнал, его надосравнить с 
выходным сигналом, и по Р 50.2.009-2011 необходимо определить основную 
погрешность большого количества параметров, при этом поверитель не всегда 
может объективно провести сличение характеристик в силу многих 
препятствующих факторов. Человеческий фактор является одной из главных 
проблем в области поверки медицинских приборов и метрологии вообще. 
Таблица 1.2— Перечень операций поверки
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1.3.2 Примеры приборов для поверки ЭКГ:
1) SECULIFEPS100 GossenMetrawatt
SECULIFEPS100－это симулятор пациента для проверки и контроля 12-
ти канальных систем диагностики ЭКГ пациента. Микропроцессорный 
симулятор пациента предлагает моделирование ЭКГ пациентов с 4 типами 
сигналов с непрерывной продолжительностью QRS и симуляцией 6 типов 
сигналов различной формы для тестирования характеристик оборудования. 
Изображение сигналов ЭКГ в реальном времени.[5]
Рис 1.2 внешний вид SECULIFE PS100
Технические характеристики:
 ЭКГ 30, 60, 120 или 240 BPM
 Синусоидальная волна: 10, 60 и  100 Гц
 Прямоугольная волна: 0.125 и 2 Гц Треугольная волна: 2 Гц 
Высокоуровневый вывод: 1 Vp-p
 Точность амплитуды: ± 2%
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 Точность частоты: ± 0.5% от установленного значения
 Встроенные клеммы для проверки целостности цепи
2) ДИАТЕСТ-4. Генератор функциональный 
Генератор функциональныйДИАТЕСТ-4 предназначен для 
формирования прецизионных калибровочных сигналов для первичной и 
периодической поверки электрокардиографических (в том числе ЭКГ каналов 
мониторов медицинских), электроэнцефалографических, 
электромиографических, реографических приборов отечественного и 
зарубежного производства. Свидетельство об утверждении типа Си №3871408.
Генератор формирует следующие типы сигналов для поверки:
Синусоидальной, прямоугольной, треугольной форм, в области низких и 
инфранизких частот, уровней напряжения постоянного тока, а так же ряд 
специальных сигналов для поверки.[6]
Рис 1.3 внешний вид ДИАТЕСТ-4
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Технические характеристики:
Таблица 1.3 Технические характеристики
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Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурсоэфективность и ресурсо- 
сбережение
4.1 Планирование научно-исследовательских работ
4.1.1 Структура работ в рамках научного исследования
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в следующем 
порядке: 
• определение структуры работ в рамках научного исследования; 
• определение участников каждой работы;
• установление продолжительности работ;
• построение графика проведения научных исследований.
Для выполнения научных исследований формируется рабочая группа, в состав 
которой могут входить научные сотрудники и преподаватели, инженеры, 
техники и лаборанты, численность групп может варьироваться. По каждому виду 
запланированных работ устанавливается соответствующая должность 
исполнителей [11].
Примерный порядок составления этапов и работ, распределение исполнителей 
по данным видам работ приведен в табл. 4.1.
Таблица 4.1. Перечень этапов, работ и распределение исполнителей
Основные этапы № работы Содержание работы Должность 
исполнителя
Разработка задания на 
НИР
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рудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть стоимости 
разработки, поэтому важным моментом является определение трудоемкости 
работ каждого из участников научного исследования [11].
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Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается экспертным 
путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от 
множества трудно учитываемых факторов Для определения ожидаемого 





где  - ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы , чел.-дн.;tожi
 - минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой работы t𝑚𝑖𝑛𝑖
(оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного стечения 
обстоятельств), чел.-дн.;
 - максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой работы t𝑚𝑎𝑥𝑖
(пессимистическая оценка: в предположении наиболее неблагоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется продолжительность 
каждой работы в рабочих днях, учитывающая параллельность выполнения работ 
несколькими исполнителями. Такое вычисление необходимо для обоснованного 
расчета заработной платы, так как удельный вес зарплаты в общей сметной 





где  - продолжительность одной работы, раб.дн; - ожидаемая 
T рi tож i
трудоемкость выполнения одной работы, чел. дн; - численность Ч i
исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же работу на одном этапе, 
чел.
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4.1.3Разработка графика проведения научного исследования
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ из 




где  - продолжительность одной работы в календарных днях; - Tкi
kкал
коэффициент календарности.





где  - количество календарных дней году (365);
Tкал
 - количество выходных дней в году (52); 
Tвых
 - количество праздничных дней в году (15).
Tпр




Данные полученные по вышеуказанным формулам, заносятся в таблицу4.2.
Используя таблицу 4.2 можно построить календарный план-график выполнения 
работ (Таблица 4.3).






















15 26 19.4 9.7 13 12.38 24.76
3 Научный 
руководитель
3 9 5.4 5.4 7 6.67 31.43
4 Научный 
руководитель





20 28 23.2 11.6 15 14.29 51.43
6 Студент-
дипломник,





7 14 9.8 4.9 6 5.71 73.33
8 Студент-
Дипломник





5 10 7 3.5 5 4.76 88.57
10 Студент-
дипломник,
7 13 9.4 9.4 12 11.43 100,00
ИТОГО 105 \
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По данным Таблицы 4.2 построим линейный график проведения НИОКР 
(Таблица 4.3), на котором покажем последовательность проводимых работ и 
сроки выполнения этапов. Календарный план-график составляем по первому 
исполнению, так как оно занимает меньше времени и является оптимальным для 
выполнения дипломной работы.
Таблица 4.3 - Календарный план-график проведения НИОКР

















































































     - научный руководитель; 
- студент-дипломник.
4.2Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и достоверное 
отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением.
4.2.1 Расчет материальных затрат НТИ 
Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле:
 = (1+ ) ,                (4.6)Зм кT ∙ ∑𝑚i = 1Цi𝑁расх𝑖
где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 
выполнении научного исследования; 
 – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 𝑁расх𝑖
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м,  и т.д.); м2
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– цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных ресурсов Цi
(руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 
– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. кT









Бумага лист 100 1 115
Ручка шт. 2 50 115
Тетрадь шт. 1 50 57.5
Микроконтроллер шт. 1 595 684.25
Проводник шт. 8 2 18.4
Разъем шт. 1 2 2.3
Итого 992,45
4.2.2 Расчет затрат на специальное оборудование для научных 
(экспериментальных) работ
В данную статью включают все затраты, связанные с приобретением 
специального оборудования (приборов, контрольно-измерительной аппаратуры, 
стендов, устройств и механизмов), необходимого для проведения работ по 
конкретной теме. В моей работе используются источник питания, паяльник и 
осциллограф. Затраты на них может считаться в составе накладных расходов. 
Следовательно, считаем, что нет затрата на специальное оборудование для 
научных работ.
4.2.3 Основная и дополнительная заработная плата исполнителей темы 
В состав основной заработной платы включается премия, выплачиваемая 
ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 –30 % от тарифа или оклада. 
Расчет основной заработной платы сводится в табл.4.3. 
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Считается: 
Заработная плата руководителя: 1.5 тыс. руб./дн;
Заработная плата cтудент-дипломникa: 0.3 тыс. руб./дн;
Таблица 4.5. Расчет основной заработной платы
№.
п/п









плата по тарифу 
(окладам), тыс. 
руб






2 Изучение поставленной 
задачи и поиск 




























6 Реализация моделей Студент-
дипломник
17 0.3 5.1




























= + ,                         (4.7)Ззn Зосн Здоп
где  – основная заработная плата; Зосн
 – дополнительная заработная плата (12-20 % от ).Здоп Зосн
4.2.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы: 
= (  + ),                (4.8)Звнеб квнеб ∙ Зосн Здоп
где  – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды квнеб
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 
На 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ 
установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 ст.58 
закона №212-ФЗ для учреждений, осуществляющих образовательную и научную 
деятельность в 2014 году водится пониженная ставка – 30%.
Таблица 4.6. Отчисления во внебюджетные фонды










4.2.5 Накладные расходы 
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Величина накладных расходов определяется по формуле: 
 = ( ) ,                   (4.9)Знакл ∑статей ∙ кнр
где  – коэффициент, учитывающий накладные расходы. кнр
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 16%. Таким 
образом, накладные расходы равны:
= 162812.45∙0,16=26050 руб.Знакл
4.2.6 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта
Таблица 4.7. Расчет бюджета затрат НТИ
Наименование статьи Сумма, руб. Примечание
Материальные затраты НТИ 992.45 Пункт 4.1
Затраты на специальное оборудование для 
научных (экспериментальных) работ
0 Пункт 4.2
Затраты по основной заработной плате 
исполнителей темы
121000 Пункт 4.3
Затраты по дополнительной заработной плате 
исполнителей темы
24200 Пункт 4.4
Отчисления во внебюджетные фонды 16620 Пункт 4.4
Накладные расходы 26050 Пункт 4.5
Бюджет затрат НТИ 188862.450 Сумма ст. 1- 6
4.3 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, социальной 
и экономической эффективности исследования.
Определение эффективности происходит на основе расчета интегрального 
показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связано с 
определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективности и 
ресурсоэффективности. 
Интегральный финансовый показатель разработки определяется как:
 = ,                         (4.10)𝐼 исп.iфинр ФрiФ𝑚𝑎𝑥
где  – интегральный финансовый показатель разработки; 𝐼 исп.iфинр
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 – стоимость i-го варианта исполнения; Фрi
 – максимальная стоимость исполнения научно- исследовательского Фmax
проекта (в т.ч. аналоги).
В моей работе только существует одно исполнение.
 =  = 1𝐼исп.1финр 188862.45188862.45
Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения объекта 
исследования можно определить следующим образом: 
 = ,                         (4.11)Iрi ∑a𝑖 ∙ b𝑖
где  – интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го варианта Iрi
исполнения разработки; 
 – весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки; a𝑖
.  – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, устанавливается b𝑎𝑖 b𝑝𝑖
экспертным путем по выбранной шкале оценивания; 
n – число параметров сравнения. 
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности рекомендуется 
проводить в форме таблицы (табл.4.8). 





1. Надежность 0.2 5
2.Универсальность 0.2 4





6. Энергосбережение 0.15 4
ИТОГО 1 4.5
 = 5 ∙ 0,2 + 4 ∙ 0,2 + 4 ∙ 0,15 + 5 ∙ 0,2 + 5 ∙ 0,1 + 4 ∙ 0,15 = 4,5.Iр ‒ исп1
Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения разработки (
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) определяется на основании интегрального показателя Iиспi
ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле: 
 = , (4.12)Iиспi Iр ‒ испi𝐼 исп.𝑖финр
 =  = 4,5Iисп1 4,51
Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов исполнения 
разработки позволит определить сравнительную эффективность проекта 
(см.табл.18) и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. 
Сравнительная эффективность проекта ( ): Эср
 = ,                             (4.13)Эср
Iисп iIисп 𝑚𝑎𝑥




1 Интегральный финансовый показатель разработки 1
2 Интегральный показатель ресурсоэффективности разработки 4,5
3 Интегральный показатель эффективности 4.5
4 Сравнительная эффективность вариантов исполнения 1
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